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1. Viktigt

Gör inga ändringar eller justeringar som inte nämns i den
här användarhandboken. Alla säkerhetsföreskrifter måste
följas för att enheten ska fungera som avsett. Tillverkaren
tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att
säkerhetsföreskrifterna inte följts.

Se denna bruksanvisning
online:

help.speechmi-
ke.com/smp4010

Säkerhetsföreskrifter

• Enheten ska skyddas från regn och vätskor för att för-
hindra att skador eller kortslutning uppstår.

• Utsätt inte enheten för överdriven värme genom att pla-
cera den i direkt solljus eller på ett element eller liknande.

• Se till att undvika klämskador på sladdarna, särskilt när-
mast kontakten och där sladden går ut ur enhetens hölje.

• Utför inga underhållsåtgärder som inte nämns i den här
användarhandboken. Enheten får inte monteras isär för
reparation. Reparationer måste utföras på ett auktoriserat
servicecenter.

• Alla trådlösa enheter kan påverkas av störningar som in-
verkar på prestandan.

• Ta alltid backup på dina data och inspelningar. Tillverkar-
garantin omfattar inte förlust av data till följd av använda-
rens åtgärder.

Inbyggt uppladdningsbart batteri

• Enheten är försedd med ett inbyggt litiumpolymerbatteri
som inte ska bytas av användaren. Batteriet måste bytas
på ett auktoriserat servicecenter eller av någon av Philips
auktoriserade partners för dikteringsutrustning.

• Batterier innehåller ämnen som kan förorena miljön. An-
vända batterier måste lämnas till en återvinningsstation.

Barn
Enheten och dess tillbehör kan innehålla små delar. Håll
dem utom räckhåll för småbarn.

Driftmiljö
Enheten följer riktlinjerna för RF-exponering när den an-
vänds framför munnen eller är placerad minst 2,2 cm från
kroppen.

Vissa delar av enheten är magnetiska och kan dra till
sig metalliska föremål. Placera aldrig kreditkort eller andra
magnetiska lagringsmedier nära enheten eller i docknings-
stationen eftersom informationen på dem då kan raderas.

Störningar på medicinteknisk utrustning
Utrustning med radiosändare kan störa funktionen hos me-
dicinteknisk utrustning som inte har tillräckligt skydd. Fråga
en läkare eller tillverkaren av den medicintekniska utrust-
ningen om den har tillräckligt skydd mot extern RFenergi,
eller om du har andra frågor. Stäng av enheten när du befin-
ner dig på en vårdinrättning där det finns anslag om detta.
Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning
som är känslig mot extern RF-energi.

Implanterad medicinteknisk utrustning
Denna apparat innehåller komponenter som avger elektro-
magnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa im-
planterad medicinteknisk utrustning som pacemakers eller
implanterade defibrillatorer. Tillverkarna rekommenderar ett
minsta avstånd på 15,3 cm mellan trådlösa enheter och im-
planterad medicinteknisk utrustning för att undvika potenti-
ella störningar på den medicintekniska utrustningen. Om du
har sådan utrustning implanterad ska du:

• alltid hålla den trådlösa enheten minst 15,3 cm från den
medicintekniska utrustningen när den trådlösa enheten är
påslagen

• undvika att bära den trådlösa enheten i en bröstficka

• omedelbart stänga av den trådlösa enheten om det finns
anledning att misstänka en pågående störning

• läsa och följa anvisningarna från tillverkaren av den medi-
cintekniska utrustningen.

Om du har frågor kring användning av trådlösa enheter till-
sammans med implanterad medicinteknisk utrustning kan
du kontakta din vårdcentral.

Hörapparater
En del digitala trådlösa enheter kan störa vissa hörappara-
ter. Om det uppstår störningar kan du rådgöra med din hör-
central.

Fordon
RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otill-
räckligt skyddade elektroniska system i motorfordon, därib-
land elektroniska bränsleinsprutningssystem, elektroniska
låsningsfria bromssystem, elektroniska farthållningssystem
och airbagsystem. Om du vill veta mer kan du kontakta till-
verkaren av fordonet eller eventuell tilläggsutrustning, eller
tillverkarens representant.

Endast behörig personal får utföra service på enheten eller
installera den i ett fordon. Felaktig installation eller service
kan innebära fara och göra att garantin för enheten blir ogil-
tig.

Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i ditt for-
don är korrekt monterad och fungerar som den ska. Lättan-
tändliga vätskor, gaser och explosiva material får inte för-
varas eller transporteras i samma utrymme som enheten,
delar av den eller eventuella tillbehör. Om ditt fordon är ut-
rustat med airbag, kom ihåg att airbags expanderar mycket
kraftfullt när de fylls med luft.
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Ombord på flygplan
Trådlösa sändare kan inverka negativt på annan elektronisk
utrustning så att den inte fungerar som den ska. Stäng av
enheten när du reser med flyg.

Rengöring och desinficering

• Koppla ur alla sladdar innan du rengör enheten.

• Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.

• Desinficera enheten med hjälp av en produkt för ytdesin-
ficering av kliniska utrymmen och patientutrustning, till
exempel våtservetter med desinficeringsmedel.

• Använd inte frätande kemikalier eller starka rengörings-
medel.

• Se till att det inte kommer in fukt i öppningarna.

• Undvik att gnugga eller slå mot ytan med hårda eller vas-
sa föremål eftersom det kan orsaka repor och skador som
inte går bort.

Kassera gammal produkt

En överkorsad hjulförsedd soptunna anger att produkten
omfattas av det europeiska direktivet 2011/65/EU. Underrät-
ta dig om det lokala insamlingssystemet för elektriska och
elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Rätt kasser-
ing av gamla produkter hjälper till att förhindra potentiellt
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om den här användarhandboken
På de följande sidorna hittar du en snabb översikt över en-
heten. En detaljerad beskrivning finns i de följande kapitlen
i användarhandboken. Läs instruktionerna noggrant.

Symboler som används

TIPS
Den här symbolen markerar information som
hjälper dig att använda enheten på ett enklare
och effektivare sätt.

NOTERA
Den här symbolen markerar något som du bör
vara uppmärksam på när du använder enheten.

OBSERVERA
Den här symbolen varnar för skada på enheten
och eventuell dataförlust. Skador kan orsakas av
felaktig hantering.
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2. Din SpeechMike

Vi är glada över att du har valt en enhet från Philips. På vår
webbplats hittar du matnyttigt material som användarhand-
böcker, hämtning av programvara och garantiinformation:
www.philips.com/dictation.

Viktiga funktioner och fördelar

• Trådlös inspelning och uppspelning

• Trådlös laddning

• Lång batteritid

• Överlägsen inspelningskvalitet

• Brusfri mikrofon

• Ergonomisk design

Förpackningens innehåll

Dikteringsmikrofon

Dockningsstation Mikro-USB-
sladd (x2)

Strömförsörjningsenhet
och adaptrar för eluttag

Snabbstartguide
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Översikt

1. Mikrofon

2. Inspelningsindikator

3. Indikator för trådlös anslutning

4. Indikator för batteri/kommando

5. Indikator för infoga/ersätt, indikator för knappläge

6. Knappen End-of-letter/priority (Avsluta brev/priori-
tet)

7. Knappen Insert/overwrite (Infoga/ersätt)

8. Instruktionsknapp

9. Knapp för snabbspolning framåt

10. Skjutreglage

• REC spela in

• STOP stopp

• PLAY spela upp

• V spola tillbaka

11. Vänster musknapp

12. Touch-navigering/vänster musknapp

13. Höger musknapp

14. Programmerbara funktionsknappar

15. Högtalare

16. Strömbrytare

17. Kommandoknapp

18. Vänster musknapp

19. Mikro-USB-port för laddning
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Översikt över dockningsstationen

1. Laddningsindikator

2. Indikator för trådlös anslutning

3. Port för fotkontroll

4. Mikro-USB-port för PC-anslutning

5. Mikro-USB-port för laddning

6. Kensington Security Slot

7



3. Kom igång

OBSERVERA
Läs igenom säkerhetsanvisningarna innan du
kopplar in din apparat (se Säkerhetsföreskrif-
ter [3]).

Ladda batteriet

• Ladda det inbyggda batteriet innan du använder enheten
för första gången eller om du inte har använt den på
länge.

• Om batteriet är helt urladdat och enheten slås av behöver
batteriet ladda ett tag innan du slår på enheten igen.

• Om du inte använt enheten under en längre tid kan batte-
riet vara mycket urladdat. I det här fallet tar en fullständig
laddningscykel längre tid och vi rekommenderar att ladda
enheten direkt via datorn eller USB-strömförsörjningen
för att påskynda laddningstiden.

NOTERA
Strömförsörjningsenheten med USB-kontakt som
medföljer enheten är avsedd för USA. Beroende
på var du bor kan du behöva använda de med-
följande adaptrarna för att sladden ska passa
eluttagen i din region.

OBSERVERA
Använd endast originalströmförsörjningsenheten.
Om du använder en annan strömförsörjningsen-
het kan skador uppstå.

Ladda via USB-strömförsörjningsenhet

X När batteriet laddas lyser batteriindikatorn orange.

X När laddningen är klar lyser batteriindikatorn grönt.

Ladda via dockningsstationen

NOTERA

• Om du laddar enheten via dockningsstationen
måste du se till att mikro-USB-kontakten är
ansluten till USB-porten för laddning som är
märkt med 5V DC.

• SpeechMike kan bli varm när den laddas i
dockningsstationen. Detta är normalt, särskilt
när du laddar enheten under en längre tid.

OBSERVERA
Se till att det inte finns några metalldelar i dock-
ningsstationen, annars går det inte att ladda bat-
teriet. Om detta inträffar börjar batteriindikatorn
på dockningsstationen att blinka rött.
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X Medan laddning pågår lyser batteriindikatorn på
SpeechMike respektive dockningsstationen orange.

Om batteriet är mycket urladdat blinkar batteriindikatorn på
SpeechMike orange. Enheten kan då inte användas innan
batteriindikatorn lyser orange med ett fast sken.

X När laddningen är klar lyser batteriindikatorn på Speech-
Mike respektive dockningsstationen grönt.

NOTERA
Om du har anslutningsproblem finns mer infor-
mation i Indikatorlampornas färg och betydel-
se [26].

Ladda via dator
Om du ska ladda batteriet via en dator måste du först se till
att datorn är påslagen.

NOTERA

• Det kan gå långsammare att ladda enheten via
datorn istället för med strömförsörjningsenhe-
ten, eftersom strömöverföringen blir lägre.

• Det går inte att spela in när enbart SpeechMike
är ansluten till datorn. För att kunna spela in
måste du också ansluta dockningsstationen till
datorn.

X När batteriet laddas lyser batteriindikatorn orange.

X När laddningen är klar lyser batteriindikatorn grönt.

Kontrollera batteristatus
Direkt när du slår på SpeechMike eller när SpeechMike tas
bort från dockningsstationen visar batteriindikatorn batte-
riets status. Mer information finns i kapitlet Indikatorlampor-
nas färg och betydelse [26].

Batteriindikator Batteristatus

grön mer än 6 timmars inspel-
ningstid återstår

orange

(visas endast när du
trycker till på strömknap-
pen)

högst 6 timmars inspel-
ningstid återstår

röd högst 2 timmars inspel-
ningstid återstår

TIPS
Du kan alltid kontrollera batteristatus på Speech-
Mike genom att trycka till på strömknappen.

Slå av och på enheten
Så slår du på enheten:

• Placera enheten en kort stund i dockningsstationen eller
tryck in strömknappen i cirka 3 sekunder

X SpeechMike piper då till.

X Om anslutningen till dockningsstationen lyckades lyser
anslutningsindikatorn på SpeechMike respektive dock-
ningsstationen grönt.

Så slår du av enheten:

• Tryck in strömknappen i cirka 3 sekunder.
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X SpeechMike piper till och anslutningsindikatorn på
dockningsstationen lyser rött.

NOTERA
Det går inte att stänga av SpeechMike när den
sitter i dockningsstationen. Om du vill stänga av
din SpeechMike måste du först ta bort den från
dockningsstationen.

Parkoppling
När du har anslutit din SpeechMike till en dockningsstation
kan du diktera trådlöst och använda mikrofonen på olika
arbetsstationer utan att behöva göra någon ytterligare par-
koppling.

NOTERA

• Om du använder flera dockningsstationer ska
du se till att hålla ett avstånd på minst 50 cm
mellan de olika stationerna. Om avståndet är
mindre än 50 cm kan det uppstå störningar
mellan dockningsstationerna. Då går det inte
att hitta den dockningsstation som är parkopp-
lad med SpeechMike.

• Se till att avståndet mellan SpeechMike och
dockningsstationen inte överstiger 5 meter. Mer
information finns i kapitlet Mer om trådlös tek-
nik [10].

Parkoppla SpeechMike och dockningsstatio-
nen
Sätt i SpeechMike i dockningsstationen i cirka 4 sekunder.

X Parkopplingsprocessen startas.

X När parkopplingen är klar lyser indikatorn för trådlös
anslutning grönt på både SpeechMike och dockningsstatio-
nen.

NOTERA
Om du har anslutningsproblem finns mer infor-
mation i Indikatorlampornas färg och betydel-
se [26].

Ändra parkopplade enheter
Om den dockningsstation du vill använda redan är ansluten
till en annan SpeechMike lyser indikatorn för trådlös anslut-
ning på dockningsstationen antingen grönt (om enheten är
inom räckhåll) eller rött (om enheten är utom räckhåll).

Om du vill avbryta den befintliga anslutningen och par-
koppla din egen SpeechMike till önskad dockningsstation
följer du anvisningarna i kapitlet Parkoppla SpeechMike och
dockningsstationen [10].

NOTERA
Skilj mellan följande två situationer:

• Om den trådlösa anslutningen mellan Speech-
Mike och dockningsstationen bryts lyser an-
slutningsindikatorn rött på båda enheterna.

• Om det uppstår ett problem med USB-anslut-
ningen på dockningsstationen (t.ex. om USB-
sladden är ansluten till fel USB-port på dock-
ningsstationen) blinkar anslutningsindikatorn
rött på båda enheterna.

Mer om trådlös teknik
SpeechMike använder sig av trådlös teknik för att skapa en
anslutning mellan dikteringsmikrofonen och dockningssta-
tionen.

SpeechMike och dockningsstationen behöver inte vara
inom synhåll från varandra för att den trådlösa anslutning-
en ska fungera. Avståndet mellan SpeechMike och dock-
ningsstationen får dock inte överstiga 5 meter. Ju närmare
varandra enheterna är, desto bättre blir prestandan. Anslut-
ningen kan påverkas av avstånd och hinder eller annan
elektronisk utrustning.
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NOTERA
Se till att hålla ett avstånd på minst 50 cm mel-
lan dockningsstationen och andra trådlösa enhe-
ter som smarttelefoner och bärbara datorer. Om
avståndet är mindre än 50 cm kan det uppstå
störningar mellan dockningsstationen och andra
trådlösa enheter.

Utom räckhåll
När den trådlösa anslutningen försvinner börjar SpeechMike
vibrera och pipa medan indikatorn för trådlös anslutning ly-
ser rött. Om du har ett SpeechExecprogram igång på datorn
kommer det att stanna.

Om detta inträffar ska du gå närmare dockningsstationen
för att komma tillbaka till mottagningsområdet.

X Då återställs anslutningen.

X SpeechMike piper till och indikatorn för trådlös anslut-
ning lyser grönt.

Vänteläge
Efter 4 minuters inaktivitet går SpeechMike automatiskt in
i vänteläge och indikatorn för trådlös anslutning blinkar
grönt. För att återaktivera enheten behöver du bara lyfta
upp den eller trycka på valfri knapp.

Om SpeechMike inte används på mer än 10 timmar stängs
den automatiskt av för att spara batteri. För att starta enhe-
ten igen sätter du den en kort stund i dockningsstationen
eller trycker på strömknappen tills batteriindikatorn tänds.

NOTERA
I vänteläget avbryts anslutningen mellan Speech-
Mike och dockningsstationen tillfälligt. När du
återaktiverar SpeechMike genom att lyfta upp
den återställs anslutningen genast.

TIPS
Du kan ändra och anpassa fabriksinställning-
arna med hjälp av Philips SpeechControl-pro-
gramvaran för drivrutiner och konfiguration.
Du hämtar programvaran på www.dictation.phi-
lips.com/speechcontrol. Mer information finns i
kapitlet Anpassa SpeechMike [12].

Hitta din dockningsstation
Om det finns flera dockningsstationer i rummet och du är
osäker på vilken av dem som är ansluten till din enhet kan
du trycka till på strömknappen på din SpeechMike.

X Indikatorn för trådlös anslutning på den anslutna dock-
ningsstationen blinkar då grönt i några sekunder.

Om det inte går att hitta någon ansluten dockningsstation
sätter du i din SpeechMike i önskad dockningsstation i cirka
4 sekunder så parkopplas enheterna.

Återställa trådlös anslutning
Om du får problem med enheten, till exempel att Speech-
Mike inte svarar eller inte ansluter till dockningsstationen,
kan du pröva att återställa den trådlösa anslutningen.

1. Koppla ur dockningsstationen från datorn och eluttaget.

X Alla lampor på dockningsstationen är nu släckta.

2. Tryck in strömknappen på SpeechMike i cirka 20 sekun-
der.

3. Anslut dockningsstationen till datorn via den USBsladd
som följer med enheten. Se till att du använder den

USB-port för PC-anslutning som är märkt med   på
dockningsstationen.

4. Sätt i SpeechMike i dockningsstationen i cirka 10 sekun-
der.

X SpeechMike bör automatiskt hittas och parkopplas
med dockningsstationen.

NOTERA
Om du har anslutningsproblem finns mer infor-
mation i Indikatorlampornas färg och betydel-
se [26].
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4. Använda din SpeechMike

NOTERA
Alla åtgärder som att spela in eller konfigurera
din SpeechMike med SpeechControl-programva-
ran för drivrutiner och konfiguration måste utfö-
ras när dockningsstationen är ansluten till datorn.
Du ska inte ansluta SpeechMike direkt till datorn
med USB-sladd för det ändamålet. SpeechMike
är endast avsedd att anslutas direkt till datorn för
att laddas.

Skapa en inspelning
För att spela in och spela upp diktat med SpeechMike be-
höver du ha en dikteringsprogramvara som Philips Spee-
chExec installerat på datorn.

Du hittar mer information om inspelning med SpeechMike
och Philips SpeechExec i användarhandboken för SpeechE-
xec, som du kan hämta på www.philips.com/dictation.

NOTERA

• För att få ett så bra resultat som möjligt ska du
tala tydligt och hålla mikrofonen ungefär 10 till
15 cm från munnen.

• Se till att avståndet mellan SpeechMike och
dockningsstationen inte överstiger 5 meter. Mer
information finns i kapitlet Mer om trådlös tek-
nik [10].

• Kontrollera att dockningsstationen är ansluten
till datorn, annars går det inte att spela in.

Anpassa SpeechMike
Använd programvaran Device Control Center för att anpas-
sa SpeechMike till individuella användares behov.

Programvaran möjliggör tilldelning av olika funktioner till
varje tangent, aktivering eller deaktivering av vissa funktio-
ner samt att starta och styra tillämpningar med SpeechMike.

Anpassa SpeechMike knappar och inställning-
ar

1. Se till att dockningsstationen är ansluten till datorn med
den medföljande USB-sladden och att en trådlös an-
slutning till SpeechMike har upprättats.

2. Ladda ner och installera den senaste versionen av
SpeechControl (Philips Device Control Center) från
https://www.dictation.philips.com/speechcontrol.

3. Starta Philips Device Control Center:

• Om alternativet att starta Philips Device Control Cen-
ter automatiskt valdes under installationen öppnar du

programmet genom att klicka på ikonen  i medde-
landeområdet i Windows aktivitetsfält.

• För att starta programmet manuellt öppnar du Win-
dows startmeny i Windows och väljer Philips Speech
Control > Philips Device Control Center.

De aktuella inställningarna laddas ner automatiskt från
den anslutna SpeechMike.

4. På fliken Device (Enhet) konfigurerar du enhetens in-
ställningar och väljer den funktion som skall tilldelas
varje tangent.

5. Klicka på knappen Upload (Ladda upp) för att spara de
nya inställningarna.
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NOTERA

• Det går inte att ändra några inställningar när
batteriindikatorn lyser rött. SpeechMike måste
laddas innan du kan ändra inställningarna.

• SpeechMike kan återställas till sin standard-
konfiguration från fabriken genom att du klick-
ar på knappen Defaults (Standard). Klicka på
knappen Upload (Ladda upp) för att spara
standardinställningarna.

TIPS
Om du vill testa inställningarna och knappfunk-
tionerna använder du avsnittet Device test (Testa
enhet) på fliken Device (Enhet).

Använda programmets genvägar
Programmet Device Control Center gör det möjligt att starta
och styra andra program med knapparna på SpeechMike.

Programmet Device Control Center har förinstallerade pro-
filer som gör SpeechMike redo för omedelbar användning
tillsammans med taligenkänningsprogrammet Dragon Natu-
rallySpeaking och Microsoft Powerpoint. Det går att pro-
grammera ytterligare profiler för andra program.

1. Ladda ner och installera den senaste versionen av
SpeechControl (Philips Device Control Center) från
https://www.dictation.philips.com/speechcontrol.

2. Om alternativet att starta Device Control Center auto-
matiskt har valts under installationen visas program-

mets ikon   i meddelandeområdet i Windows aktivi-
tetsfält.
För att starta programmet manuellt öppnar du Windows
startmeny i Windows och väljer Philips Speech Control
> Philips Device Control Center.

3. Högerklicka på programmets ikon   meddelandeom-
rådet i Windows aktivitetsfält och verifiera att Activate
application control (Aktivera programstyrning) är akti-
verad. Om alternativet är deaktiverat fungerar inte de
konfigurerade inställningarna och knapparna för något
av målprogrammen.

NOTERA
Avsluta programmet Philips SpeechExec när du
använder programgenvägar för att undvika oav-
siktlig inspelning vid styrning av andra program.

Standardprofil
Standardprofilen används automatiskt om ingen profil är
tilldelad till ett program i fokus. Denna profil är inställd för
att styra Dragon NaturallySpeaking med din SpeechMike.
Följande inställningar definieras:

Knappen SpeechMi-
ke

Tilldelad genväg

Spela in Spela in (tryck för att diktera)

Spela upp/Stoppa Spela upp från markörens po-
sition

Spola bakåt Flytta markören bakåt

Snabbspola framåt Flytta markören framåt

• EOL/•• PRIO Markera bakåt

INS/OVR Öppna korrigeringsfönstret

Powerpointprofil
Använd denna profil för att styra Powerpointpresentationer
med SpeechMike. Följande inställningar definieras:

Knappen SpeechMike Tilldelad genväg

Spela in Svart skärm

Spela upp/Stoppa Vit skärm

Spola bakåt Gå till föregående bild

Snabbspola framåt Gå till nästa bild

• EOL/•• PRIO Sluta bildvisningen

INS/OVR Visa/dölj markören

NOTERA
Philips kan inte garantera att alla tilldelade gen-
vägar fungerar korrekt eftersom genvägar kan
skilja sig åt mellan versioner och språk.

Programmera en anpassad profil
Det går att programmera genvägar för andra program för
att styra programfunktioner med knapparna på SpeechMike
för att starta och styra andra program med knapparna på
SpeechMike.

1. Se till att dockningsstationen är ansluten till datorn med
den medföljande USB-sladden och att en trådlös an-
slutning till SpeechMike har upprättats.

2. Ladda ner och installera den senaste versionen av
SpeechControl (Philips Device Control Center) från
https://www.dictation.philips.com/speechcontrol.

3. Starta Philips Device Control Center:

• Om alternativet att starta Philips Device Control Cen-
ter automatiskt valdes under installationen öppnar du

programmet genom att klicka på ikonen  i medde-
landeområdet i Windows aktivitetsfält.
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• För att starta programmet manuellt öppnar du Win-
dows startmeny i Windows och väljer Philips Speech
Control > Philips Device Control Center.

4. På fliken Application control (Programstyrning) klickar
du på knappen Add för att skapa en ny profil.

5. Bläddra och välj det program som kan användas och
klicka på Open (Öppna). En profil för det valda pro-
grammet läggs till i listan med profiler.

NOTERA
Avsluta målprogrammet under konfiguratio-
nen. Öppna programmet när enhetens konfi-
gurationsinställningar är sparade.

6. Välj en knapp i knappkolumnen och klicka på iko-

nen   för att tilldela en genväg. Du kan tilldela olika
genvägar för att trycka på och släppa en knapp.
Fönstret Redigera genvägar visas.

7. Skriv in namnet på genvägen och klicka på knap-
pen Add (Lägg till) för att lägga till en uppgift för gen-
vägen. Följande alternativ är tillgängliga:

• Hotkey: Tilldela en tangentbordsgenväg

• Text: Skriv in den text som skall infogas när man
trycker på en knapp på SpeechMike

• Start application: Starta ett program genom att trycka
på en knapp på SpeechMike

• Mouse button (Musknapp)

• Dragon NaturallySpeaking command (Kommando i
Dragon NaturallySpeaking)

• Delay (Fördröjning)

8. Du kan lägga till en åtgärd eller en serie åtgärder för
varje genomväg.

9. Klicka på knappen Finish för att spara de nya inställ-
ningarna.

NOTERA
Device Control Center kan inte användas för att
programmera programgenvägar för programmet
Philips SpeechExec. Genvägar för Philips Spee-
chExec kan konfigureras på menyn General set-
tings (Allmänna inställningar) i SpeechExec. Se
Hjälp i programmet SpeechExec application för
mer information.

TIPS
Konfigurationsinställningarna för programstyrning
kan sparas i filer och importeras senare för att
använda samma konfigurationsinställningar i flera
enheter.

Handsfree-diktering med Philips fot-
kontroll
Om du ansluter en fotkontroll från Philips kan du styra dik-
teringsfunktionerna med fotkontrollen och få händerna fria
till annat arbete.
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NOTERA

• Innan du ansluter fotkontrollen till docknings-
stationen måste du se till att dockningsstatio-
nen inte är ansluten till vare sig datorn eller
eluttaget – annars går det kanske inte att hitta
fotkontrollen.

• För att spela in och spela upp diktat med Phi-
lips fotkontroll behöver du ha en dikteringspro-
gramvara som Philips SpeechExec installerat
på datorn. Om du vill använda en annan dikter-
ingsprogramvara än Philips SpeechExec mås-
te drivrutinerna installeras innan du ansluter
SpeechMike och fotkontrollen.

• För att få bästa resultat med handsfree-dik-
tering behöver du antagligen justera inspel-
ningsvolymen. Du kan ställa in inspelningsvo-
lymen i ljudinställningarna för ditt inspelnings-
program, till exempel dikteringsprogramvaran
Philips SpeechExec eller taligenkänningspro-
gramvaran Dragon NaturallySpeaking.

Så här ansluter du fotkontrollen för handsfreediktering:

1. Anslut en fotkontroll från serien Philips ACC2300 till
dockningsstationen för SpeechMike.

2. Anslut dockningsstationen till datorn.

Tilldela knappfunktioner för Philips fotkontrol-
ler
Fotkontroll ACC2310/ACC2320

Philips fotkontroller 2310 och 2320 har tre pedaler. Som
standard har fotkontrollerna 2310 och 2320 följande konfi-
guration:

ACC2310 ACC2320

Fotkontroll ACC2330

Philips fotkontroll 2330 har fyra pedaler. Som standard har
fotkontroll 2330 följande konfiguration:

ACC2330

Uppdatera det fasta programmet
Din enhet styrs av ett internt program som kallas fast pro-
gram (firmware). Det ingår i det kontinuerliga produktunder-
hållet att uppdatera det fasta programmet för att rätta till
eventuella fel.

Det kan hända att det har kommit en uppdatering, det vill
säga en ny version av programmet, sedan du köpte enhe-
ten. I så fall kan du enkelt uppdatera enheten till den senas-
te versionen.

Använd SpeechControl (Philips Device Control Center) för
att uppgradera enhetens firmware. Du kan ladda ner den
senaste versionen av applikationen här: https://www.dicta-
tion.philips.com/speechcontrol. Följ stegen nedan för att
uppgradera din enhet.

NOTERA
Det går bara att uppdatera det fasta programmet
under följande förutsättningar:

• SpeechMike ska ha minst 50 % (cirka 12 timmar)
batteri kvar.

• SpeechMike får inte vara i vänteläge.

• Ingen inspelning eller uppspelning får vara
igång.

Firmware-uppdateringar stöds inte på Chro-
meOS.

För att uppgradera din enhet:
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1. Anslut dockningsstationen till ett eluttag och till datorn
med hjälp av USB-sladdarna och strömförsörjningsen-
heten som medföljer. Placera därefter SpeechMike i
dockningsstationen.

NOTERA
Se till att uppgradera din enhet tillsammans
med alla tillbehör som du brukar använda,
inklusive dockningsstationen (eller för vissa
enheter den valfria fjärrkontrollen). Om du
använder enheten tillsammans med tillvalet
Philips AirBridge, se till att du också uppgra-
derar annan hårdvara som du ofta använder
med din enhet (t.ex. dockningsstationen).

2. Starta Philips Device Control Center:

• Om alternativet att starta Philips Device Control Cen-
ter automatiskt valdes under installationen öppnar du

programmet genom att klicka på ikonen  i medde-
landeområdet i Windows aktivitetsfält.

• För att starta programmet manuellt öppnar du Win-
dows startmeny i Windows och väljer Philips Speech
Control > Philips Device Control Center.

NOTERA
Se till att du använder den senaste versionen
av Philips Device Control Center.

3. På fliken Device (Enhet) klickar du på Firmware upgra-
de (Uppdatera fast program).

4. Klicka på önskad uppgraderingsversion i listan Availab-
le firmware versions (Tillgängliga versioner av fast pro-
gram).

Om listan Available firmware versions (Tillgängliga ver-
sioner av fast program) är tom kan du också kontrollera
vår webbplats för firmwareuppgraderingar manuellt.
Ladda ner det fasta programmet till din SpeechMike-
modell från www.philips.com/dictation.
Klicka på knappen Import (Importera) och välj mappen
med de fasta programfiler som skall importeras.

5. Klicka på knappen Upgrade (Uppgradera).

6. Välj Yes, upgrade the device (ja, uppgradera enheten)
för att installera den nya firmwareversionen.

• Uppgraderingen av det fasta programmet tar ungefär
30 sekunder.

• När uppdateringen av det fasta programmet är slut-
förd kopplas SpeechMike och dockningsstationen till-
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fälligt ifrån och indikatorn för trådlös anslutning börjar
blinka rött på båda enheterna.

• Parkopplingsprocessen startas automatiskt. När an-
slutningen har återställts börjar indikatorn för trådlös
anslutning på SpeechMike och dockningsstationen
att lysa grönt.

OBSERVERA
Koppla inte från dikteringsmikrofonen från da-
torn när den inbyggda programvaran uppgrade-
ras. Om du gör det kan produkten skadas.

Kortkommandon som stöds
Du kan aktivera/avaktivera vissa funktioner på din Speech-
Mike genom att trycka på vissa tangentkombinationer:

Fungera Tan-
gent-

bords-
genväg

Håll
nyck-

lar
för:

Indika-
tion

Inaktivera/aktivera
funktionen "Inak-
tivera skärmsläck-
are".

När denna gen-
väg är aktiv flyttar
SpeechMike auto-
matiskt muspeka-
ren något var 30:e
sekund för att
förhindra att en
skärmsläckare ak-
tiveras.

Styrku-
la/

Touch-
naviger-

ing

+

Vänster
mus-
knapp

5 se-
kun-
der

Alla F-
LED lyser
i 0,5 se-
kunder
och en-
heten pi-
per.

Inaktivera/aktivera
styrkula/peknavi-
gering och mus-
knappar.

Med den här gen-
vägen kan du
stänga av/aktive-
ra styrkulan el-
ler pekplattanavi-
geringen samt
funktionerna för
vänster och hö-
ger musknappar
på SpeechMike.
När det är av-
stängt betyder det
att du inte läng-
re kan flytta mus-
pekaren med styr-
kulan/peknaviger-
ingen eller använ-
da musknapparna
på SpeechMike.

Vänster
mus-
knapp

+

Höger
mus-
knapp

5 se-
kun-
der

Alla lys-
dioder
lyser i
0,5 se-
kunder
och en-
heten pi-
per.

Fungera Tan-
gent-

bords-
genväg

Håll
nyck-

lar
för:

Indika-
tion

Inaktiverar/aktive-
rar funktionen
för rörelseav-
stängning.

Om du placerar
SpeechMike på
ett bord stängs
mikrofonen auto-
matiskt av. Med
denna knappkom-
bination kan du
slå på/av denna
funktion.

F2

+

F4

5 se-
kun-
der

Av → På:
Inspel-
nings-
lampan
lyser rött
i 1 se-
kund

På → Av:
Inspel-
nings-
lampan
lyser
grönt i 1
sekund
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5. Knapplägen

Med hjälp av SpeechMike kan du styra olika program på
datorn eller i webbläsaren. Det finns olika knapplägen för
detta syfte:

• Åtgärdsläge [19]

• Tangentbordsläge [20]

• Webbläsarläge [21]

• Läget Windows taligenkänning [22]

• Läget Dragon för Mac [23]

• Läget Dragon för Windows [24]

Du kan ändra de tilldelade knappfunktionerna för varje läge
i programvaran SpeechControl. Hämta programvaran utan
kostnad här: www.dictation.philips.com/speechcontrol.

Växla mellan olika knapplägen

Du växlar enkelt mellan olika knapplägen:

1. Tryck in knapparna •EoL/••Prio (Avsluta brev/prioritet)
och INS/OVR (Infoga/ersätt) samtidigt i tre sekunder.

2. Alla knappindikatorer blinkar orange samtidigt.

3. Tryck på knappen för önskat läge. Knapparna motsvarar
knapplägen enligt följande:

Läge Knapp

Åtgärdsläge F1

Tangentbordsläge F2

Webbläsarläge F3

Läget Windows taligenkänning F4

Läget Dragon för Mac •EoL/••Prio

Läget Dragon för Windows INS/OVR

4. SpeechMike avslutar lägesvalet och växlar till valt läge.

TIPS
Du kan alltid kontrollera i vilket läge du befinner
dig genom att kort trycka till på knapparna •EoL/
••Prio (Avsluta brev/prioritet) och INS/OVR (Info-
ga/ersätt) samtidigt.

Indikatorn för knappen som är tilldelad till aktu-
ellt läge (se föregående tabell) lyser en kort stund
orange. Exempel: om knappen som för närvaran-
de är aktiverad är Åtgärdsläge lyser indikatorn för
F1-knappen orange.
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Åtgärdsläge

Åtgärdsläget är standardläget för SpeechMike. I det här läget finns ett kommando tilldelat varje knapp på SpeechMike. I
programvaran SpeechControl kan du ange vilka kommandon som ska utföras när du trycker in eller släpper en viss knapp
på SpeechMike för att styra olika program på datorn.

Kommando

1 Spela in

2 Stoppa

3 Spela upp

4 Avsluta brev/prioritet

5 Infoga/ersätt/lägg till

6 Snabbspolning bakåt

7 Snabbspolning framåt

8 Instruktion

9 Touch-navigering/vänster musknapp

10 Vänster musknapp

11 Höger musknapp

12 Programmerbar funktionsknapp

13 Programmerbar funktionsknapp

14 Programmerbar funktionsknapp

15 Programmerbar funktionsknapp
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Tangentbordsläge

Tilldela en knapp på SpeechMike en genväg som du använder på datorn för att styra olika program. I programvaran
SpeechControl kan du ange vilka kommandon som ska utföras när du trycker på en viss knapp på SpeechMike.

I det här läget kan du även styra taligenkänningsprogramvaran Dragon NaturallySpeaking på en Windows-dator med hjälp
av de förinställda genvägarna för Dragon.

Kommando Genväg i
SpeechControl

1 SpeechMike-mikrofon på/av Mikrofon PÅ/AV

2 -

3 Spela upp

4 Tabb bakåt Skift+Tabb

5 Tabb framåt Tabb

6 Snabbspolning bakåt

7 Nästa fält (Dragon) Ctrl+Skift+N

8 Spela in/stoppa (Dragonmikrofon
på/av)

Numeriskt+

9 Touch-navigering/vänster mus-
knapp

10 Vänster musknapp

11 Höger musknapp

12 Visa dikteringsruta (Dragon) Ctrl+Skift+D

13 Överför text (Dragon dikterings-
ruta)

Ctrl+Skift+T

14 Programmerbar funktionsknapp

15 Växla till dolt läge (Dragon Medi-
cal Practice Edition)

Ctrl+Skift+H
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Webbläsarläge

Tilldela en knapp på SpeechMike en viss genväg eller ett kommando i din webbläsare så kan du styra olika webbaserade
dikteringsprogram med SpeechMike. I programvaran SpeechControl kan du ange vilka kommandon som ska utföras när du
trycker på en viss knapp på SpeechMike.

Kommando

1 Spela in

2 Stoppa

3 Spela upp/pausa

4 -

5 Infoga/ersätt/lägg till

6 Snabbspolning bakåt

7 Snabbspolning framåt

8 -

9 Touch-navigering/vänster musknapp

10 Vänster musknapp

11 Höger musknapp

12 Hoppa till start av diktatet

13 Hoppa till slutet av diktatet

14 Programmerbar funktionsknapp

15 Programmerbar funktionsknapp

NOTERA
Knapptilldelningen i Webbläsarläge beror på vilket program du använder i webbläsaren. Det finns därför ingen
standardkonfiguration för det här läget. Tabellen nedan beskriver endast knapptilldelningen för Philips Speech-
Live molnbaserad dikteringslösning.
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Läget Windows taligenkänning

I det här läget kan du styra den förinstallerade taligenkänningsprogramvaran i Windows på en Windows-dator med hjälp
av de förinställda genvägarna för Windows.

Kommando Genväg i Speech-
Control

1 Windows-mikrofon på/av Ctrl+Win

2 -

3 -

4 Tabb bakåt Skift+Tabb

5 Tabb framåt Tabb

6 Markera föregående ord Ctrl+Skift+Vänsterpil

7 Markera nästa ord Ctrl+Skift+Högerpil

8 -

9 Touch-navigering/vänster
musknapp

10 Vänster musknapp

11 Höger musknapp

12 Kopiera Ctrl+C

13 Klipp ut Ctrl+X

14 Klistra in Ctrl+V

15 Programmerbar funktions-
knapp
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Läget Dragon för Mac

I det här läget kan du styra taligenkänningsprogramvaran Dragon NaturallySpeaking på en Mac-dator med hjälp av de
förinställda genvägarna för Dragon.

Kommando Genväg i SpeechCon-
trol

1 Dragon-mikrofon på/av ⌘+F11

2 -

3 -

4 Tabb bakåt Skift+Tabb

5 Tabb framåt Tabb

6 Markera föregående ord Alt+Skift+Vänsterpil

7 Markera nästa ord Alt+Skift+Högerpil

8 -

9 Touch-navigering/vänster
musknapp

10 Vänster musknapp

11 Höger musknapp

12 Kopiera ⌘+C

13 Klipp ut ⌘+X

14 Klistra in ⌘+V

15 -
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Läget Dragon för Windows

I det här läget kan du styra taligenkänningsprogramvaran Dragon NaturallySpeaking på en Windows-dator med hjälp av de
förinställda genvägarna för Dragon.

Kommando Genväg i
SpeechControl

1 Dragon-mikrofon på/av Numeriskt+

2 -

3 -

4 Tabb bakåt Skift+Tabb

5 Tabb framåt Tabb

6 -

7 Nästa fält (Dragon) Ctrl+Skift+N

8 -

9 Touch-navigering/vänster mus-
knapp

10 Vänster musknapp

11 Höger musknapp

12 Visa dikteringsruta (Dragon) Ctrl+Skift+D

13 Överför text (Dragon dikteringsru-
ta)

Ctrl+Skift+T

14 Programmerbar funktionsknapp

15 Växla till dolt läge (Dragon Medi-
cal Practice Edition)

Ctrl+Skift+H
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6. Felsökning

I tabellen nedan hittar du de vanligaste problemen somdu kan stöta på med SpeechMike. Om du inte kan lösaproblemet
med hjälp av informationen nedan ska dukontakta den Philips-partner som du köpte enheten av.

Problem Orsak Lösning

SpeechMike fungerar
inte alls

• En del datorleverantörer begrän-
sar denutgående strömmen från
USB-portartill 100 mA. Dessa
portar kanske intetillhandahål-
ler tillräckligt med ström föratt
SpeechMike skall fungera riktigt.

• Använd endast denströmförsörjningsenhet som
medföljer.

• Anslut SpeechMike via huben med egenström-
försörjning.

SpeechMike svarar
inte på inkommande
kommandon.

• Den trådlösa anslutningen till
dockningsstationen kan ha av-
brutits.

• Kontrollera den trådlösaanslutningen.

• Flytta dig närmaredockningsstationen.

• Starta parkopplingsprocessen enligtbeskrivning i
kapitlet Parkoppling [10].

• USB-sladden är ansluten till fel
USB-port på dockningsstationen
(d.v.s. USB-porten för laddning
som är märkt med 5V DC).

• Koppla ur USB-sladden från dockningsstationen
och anslut den till USB-porten för PC-anslutning

som är märkt med   på dockningsstationen.

• Datorn är i viloläge. • Väck datorn ur viloläget.

• Batteriet är urladdat. • Ladda SpeechMike.

• Om ingen av dessa åtgärderlöser problemet ska
du återställaden trådlösa anslutningen. Merinfor-
mation finns i kapitlet Återställa trådlös anslut-
ning [11].

SpeechMike startar
inte.

• Batterinivån är mycket låg. • Ladda SpeechMike.

SpeechMike ansluter
inte till dockningssta-
tionen.

• Parkopplingen kan ha återställts
eller också har SpeechMike tidi-
gare parkopplats med en annan
dockningsstation.

• Starta parkopplingsprocessen enligtbeskrivning i
kapitlet Parkoppling [10].

• Om problemet kvarstår trotsupprepad parkopp-
ling ska duåterställa den trådlösa anslutning-
en.Mer information finns i kapitlet Återställa tråd-
lös anslutning [11].

SpeechMike är anslu-
ten till datorn men lju-
det hörs bara i dator-
högtalaren.

• SpeechMike är inte vald som
standardalternativ för uppspel-
ning.

• Gå till ljudinställningarna i Windows och välj
SpeechMike som standarduppspelningsenhet.

SpeechMike spelar
inte in ljud.

• Nivån på det ingående ljudet är
förlåg eftersom fel inspelnings-
källaanvänds.

• Gå till ljudinställningarna i Windows och välj
SpeechMike som standardinspelningsenhet.

Datorn kan inte hitta
fotkontrollen.

• Dockningsstationen var redanan-
sluten till datorn och/eller elutta-
getnär du anslöt fotkontrollen.

• Koppla ur fotkontrollen fråndockningsstationen
ochdockningsstationen från datornoch/eller elut-
taget. Anslut därefterfotkontrollen till docknings-
stationenförst och sedan dockningsstationentill
datorn och/eller eluttaget.

Anslutningen mellan
SpeechMike ochdock-
ningsstationen av-
bryts.

• Dockningsstationen är ansluten
tilldatorn via en USB-port med
lågeffekt.

• Anslut dockningsstationen viaden medföljan-
de USB-kabeln tillströmförsörjningsenheten och
USBportenför laddning (märkt med 5VDC). Mer
information finns i kapitlet Ladda batteriet [8]

SpeechMike fortsätter
att skicka mussignaler
till datorn / flyttar mu-
sen, även när den inte
används.

• Denna funktion är aktiverad som
standard för att förhindra aktiver-
ing av skärmsläckare/vilolägen
under inspelning.

• För att avaktivera denna funktion, tryck och håll
nere vänster musknapp och Touch-navigering /
Styrkula (mittknapp) tills alla fyra programmerba-
ra funktionsknapparna (F1-F4) tänds kort.
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Indikatorlampornas färg och betydelse
Indikatorerna på SpeechMike och dockningsstationen visar
status för anslutning och batteri och larmar även om pro-
blem som kan uppstå när du använder SpeechMike och
dockningsstationen. I tabellen nedan hittar du mer informa-
tion om anslutningsstatus, batteristatus och potentiella pro-
blem:

Anslutningsindikator 

SpeechMike Docknings-
station

Betydelse

grön grön

• anslutning OK

orange + vib-
ration

grön

• dålig anslutning

röd + vibra-
tion

röd

• anslutningen
avbruten

orange orange

• trådlös anslut-
ning OK men
ingen USB-an-
slutning

kortvarigt
blinkande rött

kortvarigt
blinkande rött
efter USB-an-
slutning

• återställer USB-
anslutning, an-
slutning sker
inom kort

av röd

• SpeechMike av

röd röd

• ingen parkopp-
ling

Batteriindikator   (SpeechMike i dockningsstationen)

SpeechMike Docknings-
station

Betydelse

grön grön

• batteriet fulladdat

orange orange

• batteriet laddas

blinkar oran-
ge

orange

• batteriet är tomt
och laddas men
enheten är inte
klar för använd-
ning än

av av

• ingen strömför-
sörjning

Batteriindikator   (SpeechMike är påslagen och inte place-
rad i dockningsstationen)

Dockningsstation Betydelse

grön

• ansluten till strömförsörj-
ning

SpeechMike Betydelse

grön – i 5 sekunder efter
start

• batteriet fulladdat

av

• batteriet fulladdat

grön – i 5 sekunder (efter
att du tryckt till på ström-
knappen)

• batteriet fulladdat

orange – i 5 sekunder (ef-
ter att du tryckt till på
strömknappen)

• låg batterinivå, högst
6 timmars inspel-
ningstid återstår

röd

• låg batterinivå, högst 2
timmars inspelningstid
återstår

blinkande rött

• batteriet urladdat
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7. Tekniska data

Trådlös anslutning

• Trådlös teknik: 2,4 GHz ISM-band

• Modulering: 8 FSK

• Maximal räckvidd: upp till 5 m

Audio

• Mikrofontyp: elektrisk kondensermikrofon

• Karakteristisk: uni-directional

• Frekvensåtergivning: 200 – 12 000 Hz

• Mikrofonkänslighet: -37 dB @ 1 kHz

• Signal-brusförhållande: > 70 dBA

Ljud

• Inbyggd 30 mm rund, dynamisk högtalare

• Akustisk frekvensåtergivning: 300 – 7500 Hz

• Utgångseffekt: > 200 mW

Strömförsörjning

• Batterityp: inbyggt uppladdningsbart litiumpolymerbatteri

• Batterikapacitet: 800 mAh

• Batteritid: upp till 24 timmars inspelning

• I standbyläge: > 100 timmar

Dockningsstation

• USB:
mikro-USB för laddning
mikro-USB för dataöverföring
USB-typ A för fotkontroll

• Kensington Security Slot

Design och utförande

• Material: högklassiga polymerer med hygienisk yta

• Färg: mörkgrå pärlmetallic

Mått

• Produktens mått (W × D × H): 45 × 175 × 32 mm
Vikt: 120 g

• Dockningsstation:
Mått (B × D × H): 82 × 85 × 60 mm
Vikt: 276 g

Miljöspecifikationer

• Uppfyller 2011/65/EU (RoHS)

• Blyfria lödningar

Driftsförhållanden

• Temperatur: 5° – 45° C/41° – 113° F

• Luftfuktighet: 10 % – 90 %

Systemkrav

• Processor: Intel Pentium 4, 1.0 GHz ellerliknande

• Internminne: 1 GB (2 GB rekommenderas)

• Hårddiskutrymme: 10 MB för Speech Control,100 MB
för SpeechExec (tillval), 250 MB förMicrosoft .NET Fram-
ework

• Operativsystem: Windows 10, MacOS

• Ledig USB-port

Tillbehör (valfritt)

• Philips SpeechMike Premium Air dockningsstation
ACC4000

• AirBridge trådlös adapter för SpeechOne och SpeechMike
Premium Air ACC4100
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8. Certifieringar

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s aut-
hority to operate the equipment.

FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Opera-
tion is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, in-
cluding interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reaso-
nable protection against harmful interference in a residenti-
al installation. This equipment generates uses and can radi-
ate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful in-
terference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular
installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following
measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and re-
ceiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

Industry Canada (IC) regulatory infor-
mation
This device contains licence-exempt transmitter(s)/recei-
ver(s) that comply with Innovation, Science and Economic
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is
subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including in-
terference that may cause undesired operation of the devi-
ce.

Öppen programvara
Produkter som nämns i den här användarhandboken kan
innehålla programvara med öppen källkod.

Speech Processing Solutions GmbH åtar sig härmed att på
begäran leverera en kopia av den fullständiga källkoden för
de upphovsrättsskyddade öppna programpaketen som an-
vänds inom den här produkten när respektive programlicens
kräver detta. Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köp av
produkten. Om du vill ha källkoden kan du skicka ett mejl på
engelska till: info@speech.com.

Varken Speech Processing Solutions GmbH eller dess dot-
terbolag ska hållas ansvariga gentemot köparen av denna
produkt eller mot tredje part för skador, förluster, kostnader
eller utgifter som köparen eller tredje part har åsamkats till
följd av olyckshändelse, felaktig användning eller hantering
av produkten, otillåtna ändringar eller reparationer av pro-
dukten eller underlåtelse att följa tillverkarens anvisningar
om drift och underhåll.

Användarhandboken har ingen juridisk funktion. Vi tar inget
ansvar för ändringar, felaktigt innehåll eller tryckfel.
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Utgivningsdatum 2026-01-14

© 2026 Speech Processing Solutions GmbH. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips sköldsymbol är registrerade varumärken
som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Speech Processing Solutions GmbH på licens från Koninklijke Philips N.V.
Alla varumärken tillhör respektive ägare.
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